1. 背景
2. 问题

a. 103部分参数显示不准确
3. 解决方案：

a. 开发部修改参数，生成与LSA678通讯专用版本

i. 删除的参数：
1. Uen
2. Ux
3. IEE
4. U0
ii. 版本问题
现场参数(P-set)版本为4.09.90， 为了使用DIGSI的update功能，在注册表中注册了一个假的高版本4.09.90，而实际的参数是在版本4.03.01基础上，删除了一些103参数，为了区别修改后的参数版本为4.09.90，以示区别。此版本可以在DIGSI MANAGER中读出。
b. 运行参数升级

i. 运行update_psp.bat
ii. 注册（双击）UpgradeX.reg
iii. 用DIGSI打开工程文件, 见C部分。
c. 工程部到现场修改参数

i. 方案1， 现场配置已保存
1. 更新DIGSI驱动

2. 到现场初始化装置

ii. 方案2， 无现场配置
1. 现场读取装置参数到DIGSI

2. 现场在DIGSI里UPDATE参数

3. 用UPDATE后的参数初始化装置

